
検体：50 μL

300μL

日臨技サーベイの操作手順：「SARS-CoV-2遺伝子サーベイ実施の手引き」を再度ご確認ください

250〜260μLを分注

リン酸緩衝液

注意：使用済み検体チューブは、検査結果が判明するまで廃棄しないでください。

検査を開始
試薬カートリッジに

300 μL分注

Xpert Xpress SARS-CoV-2
「セフィエド」

注意：ウイルス輸送液を使用すると偽陰性になります

 検体採取用スワブ
 ウイルス輸送液チューブ
 ウイルス輸送液

操作手順：付属のリン酸緩衝液（9.0mL）を使用してください。
①リン酸緩衝液（250〜260μL）を検体（50μL）にマイクロピペッターで加える
②検体チューブ（300μL）をキットに付属の滅菌ピペットで試薬カートリッジに分注する
③試薬カートリッジを装置に充填して検査を開始する

 検体（50μL）×3
 リン酸緩衝液（9.0mL）
 マイクロピペッター（1,000μL用、200μL用）
 マイクロチップ（1,000μL用、200μL用）

使用するもの：

使用しないもの：

MAPSS-DX-202505-25 © 2025 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.


